4VB 04>1 8^11 



14. PRILOHY 



14. nPHJIOHCEHHH 




Zesilovac odchylky 
ycHJiHTejib cHraajia ouih6kh 
Deviation amplifier 



lAF Oil 91 



>JVB 0-J4 33J 



14. ENCLOSURES 




lAF Oil 92 



Fazove detektory a posouvac fdze 
OaaoBLie J^eTeKTopBI h ^asoBpamaxejib 
Phase detectors and phase shifter 



BM 539/1 







Zesilovac smycky pro automaticke vyrovnam druhe slozky 
ycHJiHTejib nexjiH juik aBTOMaxH^ecKoii 
KOMneHCaiXHH BTOpoil CO€TaBJIHK)meH 
Loop amplifier for automatic compensation of the 

second component lAF Oil 93 




Ridici jednotka (komparatory a pameti) 

Bjiok ynpaBjicHHH (KOMnapaTopH h sanoMimaioiiJtHe 
y CTpOHCTBa ) 

Control unit (comparators and memories) lAF Oil 94 



BM 539/2 










Pomocne obvody 

BcnoMoraTejibHbie i^enH ^ 

Auxiliary circuits lAF Oil 95 




Generator meficiho signalu 1 kHz 
FenepaTop HSMepHTCJibHoro cnrHajia 1 kFi; 

Generator of 1 kHz measuring signal lAF Oil 96 



BM 539/3 








WBinrsTO 




Stabilizovane zdro]e 
CTa6HJiH3npoBaHHbie 
Stabilized supplies 



HCTO^HHKH UHTaHKH 



lAF oil 97 
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Transformdtor I 
TpaHc4>opMaTop I 
Transformer I 




lAF Oil 98 
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Jednotka montazni 
MoHxa^HbiH 6 jiok 
Mounting unit 



lAFI 



BM 
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Zesilovac odchylky lAF Oil 91 

ycHjmxejib CHmajia ouih6kh 
Deviation amplifier 




BM 539/7 




T1J2 T3 T4 76 TF - KC 509 
T 5 " KF 517 

C 
B 




IC1. IC2,IC3JC^^IC5,IC6.-MAA5Q2 




Fazove detektory a posouvac faze lAF Oil 92 

OaaoBbie AereKTopbi ih <|>a30BpamaTejib 
Phase detectors and phase shifter 
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8 
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Id, 1C 2 -MA3000 



C3-MAA 504 





I MAA504I IC3 
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41,48,49,52 



TaT4 - BC178B 
T2.T5 ,T6 - KC 508 
T1 -KF 508 
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Zesilova^^ smycky pro automaticke vyrovnam druh§ slo2ky 

yCHJIHTeJIB neXJIH aBTOMaXH^eCKOH KOMHeHCai^HH BXOpOH COCXaBJIHK>meH 

Loop amplifier for automatic compensation of the second component 

lAF Oil 93 
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C22 D6 D7^ T /Cs . /C4 
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Pomocne obvody 
BcnoMoraxejiEHBie u,eim 
Auxiliary circuits 



lAF Oil 95 
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T1. T2 T3 T6 ~ KC 5 08 
TU,T5 -TANm92 







Generator mericiho signalu 1 kHz 
FeHepaTop n3MepHTejibHoro curnajia 1 kFijc 
01 ~ 1AN 112 95 Generator of 1 kHz measuring signal 

lAF Oil 96 




K 
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5,8,2i,25,43,i9, 52,53 



D11.D12 - KA 2 62 



A K 

—cim— 



DIO - K77 72 



Stabilizovane zdroje 

CxaSHjiHSHpoBaHHbie hcto>ihhkh nHxaHHa 
Stabilized supplies 



lAF Oil 97 
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